Příloha č. 3 ZD

PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ

k veřejné zakázce zahájené dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, v nadlimitním otevřeném řízení, vedené pod názvem

„Spotřební zdravotnický materiál pro ZZS HMP“
Dodavatel:

………………..
Se sídlem:

………………..
IČ:


………………..
	Číslo vzorku  
	Vzorek
	Požadované specifikace (min. parametry a vlastnosti)
	Specifikaci vzorek splňuje (ANO/NE), příp. parametry
a vlastnosti
	Počet předložených kusů v rámci daného vzorku (zadavatel požaduje pouze 1 ks)

	1
	Balíček porodnický - základní vybavení
	Obsahuje: 1 x (1 pár) operační rukavice, 1 x sterilní nůžky, 2 x svorka na cévy, 2 x pupeční tkanice, 1 x sterilní gázu

Baleno: obal – výška max. 2 cm (požadavek pro možnost umístění v přenosném zavazadle), výrobek účtovatelný jako ZUM
	ANO/NE
Upřesnění: …..
Výška obalu: …..
	…..

	2
	Dlaha fixační tvarovatelná
	Specifikace: hliníková výztuha, rtg průhledná, voděodolná, skládaná (min. 85 až max. 100 cm x min. 10 až max. 12 cm v rozloženém stavu)
	ANO/NE
Upřesnění: …..

	…..

	3
	Gáza hemostatická skládaná, detekovatelná na rtg (min. 7,5 cm x 3,7 m, max. 8 cm x 4 m)
	detekovatelná na rtg (min. 7,5 cm x 3,7 m, max. 8 cm x 4 m)
	ANO/NE
Upřesnění: …..

	…..

	4
	Hadička spojovací jednocestná - vnitřní průměr 1,8 cm, délka hadičky 450 mm, zakončení LL Male/Female, 
hadička musí být transparentní  PVC a kompatibilní s infuzním setem, balení max. 40 ks
	Specifikace: 1,8 x 450 LL 

Testování: Bude se testovat společně s pol. č. 16 – setem infuzním (používají se společně). Testování při posouzení proběhne s použitím tekutiny - infuzního roztoku (dodá zadavatel) a bude přezkoušena aplikace inj. stříkačkou (dodá zadavatel) do spojovací hadičky. Bude přezkoušeno, jestli lze hadičku uzavřít „zalomením“ tak, aby roztok nevytékal. Dále bude testována pevnost a těsnost spojení infusního setu s hadičkou
	ANO/NE
Upřesnění: …..
Balení: …. 


	…..

	5
	Jehla k dekompresi tenzního pneumothoraxu – průměr 14 G, min. délka 8 cm
	průměr 14 GA x 3,25in min. délka min. 8 cm
	ANO/NE
Upřesnění: …..

	…..

	6
	Kanyla i.v. růžová kr. (1,1 x 25 mm) - GA20 (bez křidélek, bezpečnostní, po zavedení - zasunutí celého hrotu do pouzdra)
	Specifikace: 

- 1,1 x 25 mm

- bez křidélek

- bezpečnostní 

- po zavedení - zasunutí celého hrotu do pouzdra
	ANO/NE
Upřesnění: …..

	…..

	7
	Kanyla i.v. oranžová (2,17x64mm) 14G (bez křidélek)
	2,17 x 64 mm) 14G (bez křidélek)
	ANO/NE
Upřesnění: …..

	…..

	8
	Kontejner na inf. materiál (0,5 l - kulatý, s uzávěrem s možností opakovaného zavření a otevření)
	0,5 l - kulatý, s uzávěrem s možností opakovaného zavření a otevření)
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	9
	Kontejner na inf. materiál (0,3 l - plochý, s uzávěrem s možností opakovaného zavření a otevření)
	Specifikace: 0,3 l

- plochý

- s uzávěrem

-s možností opakovaného zavření a otevření
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	10.
	Lžíce jednorázová kovová k laryngoskopu č. 4 vláknová optika Mcintosh – viz pozn.**
	Specifikace:

- vláknová optika

- průměr 28 mm
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	11
	Maska laryngeální s gastrickou drenážní rourkou č. 4 (s nafukovací manžetou) účtovatelný jako ZUM
	Specifikace:

- s gastrickou drenážní rourkou

- s nafukovací manžetou

- výrobek účtovatelný jako ZUM
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	12
	Náplast hypoalergenní  (2,5 cm x min. 9m, max. 9,1 m - bal. max. á 12 ks, tkaná náplast z umělého hedvábí, dá se trhat v obou směrech, bez cívky)
	2,5 cm x min. 9 m, max. 9,1 m - bal. max. á 12 ks, tkaná náplast z umělého hedvábí, dá se trhat v obou směrech, bez cívky)
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	13
	Obvaz hotový č. 2 - sterilní (obinadlo s pevně přišitým polštářkem o velikosti 13 cm +/- 0,5 cm x 10,5 cm +/- 0,5 cm, délka obinadla 400 cm +/- 20 cm, šířka obinadla 8 cm +/-0,5 cm)
	(obinadlo s pevně přišitým polštářkem o velikosti 13 cm +/- 0,5 cm x 10,5 cm +/- 0,5 cm, délka obinadla 400 cm +/- 20 cm, šířka obinadla 8 cm +/-0,5 cm)
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	14
	Obvaz hotový č. 3 - sterilní (obinadlo s pevně přišitým polštářkem a dvěma k sobě přišitými posuvnými polštářky o velikosti 13 cm +/- 0,5 cm x 10,5 cm +/- 0,5 cm, délka obinadla 400 cm +/- 20 cm, šířka obinadla 8 cm +/-0,5 cm)
	obinadlo s pevně přišitým polštářkem a dvěma k sobě přišitými posuvnými polštářky o velikosti 13 cm +/- 0,5 cm x 10,5 cm +/- 0,5 cm, délka obinadla 400 cm +/- 20 cm, šířka obinadla 8 cm +/-0,5 cm)
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	15
	Pánevní fixátor se sponou - dospělý, o rozměru min. 75 - 81 cm, max. 127 cm
	Specifikace:

- určen pro dospělé

- o rozměru min. 75 - 81 cm, max. 127 cm
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	16
	Přikrývka samoaktivní zahřívací (rozměr min. 152/92 cm až max. 155/95 cm)
	rozměr min. 152/92 cm až max. 155/95 cm)
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	17
	Set infusní, délka hadičky min. 150 cm
	Specifikace: 

Musí být bezproblémově použitelný s pol. č. 4 – spojovací hadičkou.

Testování: Bude se testovat společně s pol. č. 4 – hadičkou spojovací jednocestnou (používají se společně). Testování proběhne s použitím tekutiny - infuzního roztoku (dodá zadavatel) a bude přezkoušena aplikace inj. stříkačkou (dodá zadavatel) do spojovací hadičky. Bude přezkoušeno, jestli lze hadičku uzavřít „zalomením“ tak, aby roztok nevytékal. Dále bude testována pevnost a těsnost spojení infusního setu s hadičkou.
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	18
	Set pro chirurgickou koniotomii skalpelovou technikou - sterilní
	Specifikace obsahu:
Skalpel vel. 10

Bougie délka 40 cm

Tubus s manžetou 6,0 mm

Spojovací hadička s otvorem pro odsátí z dýchacích cest

Stříkačka 10 ml

Fixační páska se suchým zipem

Účtovatelný jako ZUM
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	19
	Škrtidlo - turniket (při ošetření možnost zcela rozepnout a pohotově zapnout) 
	(při ošetření možnost zcela rozepnout a pohotově zapnout) 
Složení:

Stahovací pás

Zajišťovací suchý zip

Plastové vratidlo

Kovový zámek
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	20
	Vak na ochranu novorozenců před hypotermií (vakuově balené rozměr v rozbaleném stavu min. 64 x 23cm, max. 65 x 25 cm) 
	Specifikace:

- vakuově balené 

- rozměr v rozbaleném stavu max. 65 x 24 cm
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	21
	Vzduchovod nasální s atraumatickým zakončením pro nasální intubaci vel. 30
	Specifikace:

- s atraumatickým zakončením pro nasální intubaci vel. 30
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..

	22
	Zavaděč tvarovatelný 15 Fr, s lumenem pro oxygenaci, 65 cm, s O2 konektorem
	tvarovatelný 15 Fr, s lumenem pro oxygenaci, 65 cm, s O2 konektorem
	ANO/NE
Upřesnění: …..
	…..


Po ukončení zadávacího řízení dodavatel – BUDE/NEBUDE požadovat vrácení vzorků, které se nepoškodí při posuzování. Dodavatel BUDE/NEBUDE vyžadovat úhradu za vzorky, které se znehodnotí při posuzování nabídky.

Pozn: Dodavatel vyplní označený text. Dodavatel uvede závazné stanovisko ke vzorkům (ponechá odpovídající text).

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. 
V ………… dne …………2020



……………….…………………………..…………………………
(jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné
jednat za dodavatele/účastníka zadávacího řízení nebo jeho jménem)
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